
™iSeqالتسلسلجهازبتركيبيتعلقفيماالهامةالسلامةمعلوماتالدليلهذايوفر
100 ®Illumina،والتنظيمالامتثالبياناتالدليلهذايتضمنوتشغيله.وصيانته

جراءاتأيتطبيققبلالمعلوماتهذهاقرأللمنتج. النظام.علىإ
الجهاز.ملصقعلىالنظامتصنيعوتاريخالمنشأبلدطباعةتمت

وعلاماتهاالسلامةاعتبارات
لاوتشغيله.وصيانته،الجهاز،بتركيبالمتعلقةالمحتملةالأخطارالقسمهذايوضح
ل الأخطار.تلكمنلأيٍّيعرضكوضعفيمعهتتعاملأوالجهازتشغِّ

للسلامةعامةتحذيرات
وتمللجهازالصحيحالتشغيلكيفيةعلىتدريبهمتمالأشخاصجميعأنتأكد

عتباراتجميععلىإطلاعهم المحتملة.السلامةا

هذاتحملمناطقفيالعملعندالتشغيلتعليماتكلاتبع
جلمنالملصق لهايتعرضقدالتيالمخاطرتقليلأ

الجهاز.أوالأشخاص

الكهربائيةالسلامةحولتحذيرات
خليوجدلاحيثالجهاز.منالخارجيةالألواحبإزالةتقملا يمكنمكوناتبالدا

حتمالإلىيؤديالألواحمنأيٍّإزالةمعالجهازتشغيلبأنعلماًصيانتها.للمستخدم ا
المباشر.التياروفولتيةالخطيللجهدالتعرض

عندتعملمترددتيارفولت240–100بطاقةيعملالجهاز
اللوحةوراءالخطرةالجهدمصادرتقعهرتز.50/60
إزالةتمتإذاإليهاالوصوليمكنولكنالجانبية،الخلفية
فيموجودًاالكهربيالجهدبعضيظلالأخرى.اللوحات
لالجهاز.تشغيلإيقافعندحتىالجهاز معالجهازشغِّ
كهربية.صدمةحدوثلتجنبالألواحكلتثبيت

الطاقةمواصفات

المواصفاتالنوع

فيمترددتيارفولت240–100الخطيالجهد
 هرتز60/50

ستهلاكذروة ا
الطاقة

وات80

،٪10منأكثربنسبةيتفاوتالجهدكانإذاالكهربائي.التأريضتوفرالأمريتطلب
الطاقة.لخطمنظمإلىفستحتاج

الطاقةسلكإلىالوصول
بسرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصليمكنكبحيثالجهازضع

الوقائيالتأريض
الكهربية.الحاويةخلالمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل
التأريضبإعادةالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعمل
التأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجعإلىالوقائي
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالوقائي ا

الجهاز.هذا

الكهربيةالصمامات
المدخلاتخطوطعلىالمدخلاتصماماتمناثنينالطاقةإدخالوحدةتتضمّن
لملم20×ملم5بحجمالصماماتتلكتكونالعالي.الجهدذات 10حتىوتتحمّ
الانفجار.وبطيئةمترددتيارفولت250أمبير،

السطحبسخونةيتعلقفيماالسلامةتحذير
للا الألواح.منأيٍّإزالةمعالجهازتشغِّ

البيئيةالاعتبارات

المواصفاتالعنصر

15منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالحرارةدرجة
مئويةدرجة22.5(مئويةدرجة30إلىمئويةدرجة
درجةتختلفألاعلىواحرصمئوية).درجات±7.5
الاستخدام.أثناءمئوية°2±منأكثرالمحيطةالحرارة

سبيةالرطوبةتكونأنعلىاحرصالرطوبة المتكاثفةغيرالن
.%80و20بين

6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعالارتفاع
قدم).

شغيلقمالهواءجودة ستوياتاحتفظداخلية.بيئةفيالجهازبت بم
االهواءجزيئاتنظافة الغرفة(هواء9لأيزووفقً

ستوىبهاارتقِأوالعادية)، أفضل.لم

ستوىمنحدالاهتزاز االبيئيالاهتزازم ستوىوفقً لم
ستوىأوأيزو للمكتب أفضل.لم

والتنظيمالامتثالعلامات
التالية.والتنظيمالامتثالبعلاماتالجهازيتسم

ستخداممنالحد )RoHS(الخطرةالموادا

منالتخلصتوجيهمعيتوافقالجهازأنإلىيشيرالملصقهذا
والإلكترونية).الكهربائيةالمعدات(نفاياتWEEEالنفايات
بزيارةتفضل

support.illumina.com/certificates.htmlللحصول
عادةحولإرشاداتعلى جهازك.تدويرإ

ستخدملافقط.البحثيللاستخدام شخيصية.الإجراءاتفيي الت

ستند 00ARAإصدار1000000035336رقمالم
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والامتثالالسلامةدليل

http://support.illumina.com/certificates.html


بالمنتجالخاصةوالتنظيمالامتثالبيانات

وامتثالهالمنتجاعتمادات
iSeqجهازنظاميمتثل التالية:التوجيهاتمع100
t2014/30الكهرومغناطيسيالتوافق/EU

t2014/35المنخفضالجهد/EU

t2014/53الراديومعدات/EU

علىالأوروبيبالاتحادالخاصةالكاملةالامتثالوشهاداتالمطابقةإقراراتتتوفر
Illuminaشركةموقع support.illumina.com/certificates.html.

الراديوموجاتلترددالإنسانتعرض
السكانلعامة)MPE(بهالمسموحللتعرضالقصوىالحدودمعيتوافقالجهازهذا
رقمجدول1.1310§الفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذكُرلماوفقاً
1.

)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجالاتالإنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلىهرتز0منترددنطاقفيتعملالتيللأجهزة

جهزة)RFID(الراديوبموجاتالهويةتحديدنظام نطاقفيتعملالتيالإرسالوأ
EN(مهنية.أووظيفيةبيئةفيهرتز،جيجا5إلىهرتزجيجا2.4منتردد

EN؛4.0الأقسام50364:2010 EN؛62311:2008 62479:2010.(

بينبوصات)8(سم20عنتقللامسافةمعوتشغيلهالجهازهذاتركيبيجب
وجسمك.الإشعاعجهاز
الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئامتثالحولالمعلوماتمنللمزيد

)RFID،(جع )RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليلرا
موقععلى)1000000002699رقم(مستند

support.illumina.com/downloads/rfid-reader-compliance-
guide-1000000002699.html.

)EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقاعتبارات

ختبارهالجهازهذاتصميمتم CISPRلمعياروفقاًوا يتسببأنيمكنأ.للفئة11
خلحدوثفيالجهاز الجهازعملتخفيفإلىتحتاجقدالمنزل.بيئةفيلاسلكيتدا

خلحدوثحالةفي لاسلكي.تدا
والذيالقوي،الكهرومغناطيسيالإشعاعمصادرمنمقربةعلىالجهازتستخدملا
خلقد الملائمة.التشغيلعمليةمعيتدا
الجهاز.تشغيلقبلالكهرومغناطيسيةالبيئةبتقييمقم
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الأولي.الإصدار

التجاريةوالعلاماتوالنشرالطبعحقوق
شرالطبعحقوق شركةوالن ,Illumina©2018ل Inc،محفوظة.الحقوقجميع

شركةملكهيالتجاريةالعلاماتجميع ,Illuminaل Inc.علىللحصولالمعنيين.أصحابهاأو
علىالاطلاعيرجىالتجارية،العلاماتحولمحددةمعلومات

www.illumina.com/company/legal.html.
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