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المقدمة
سلجهازلتركيبموقعكبإعدادالمتعلقةوالإرشاداتالمواصفاتالدليلهذايوفر سل NextSeqالت شغيله.™1000/2000 وت

ساحةمتطلبات• المختبرم

الكهربائيةالمتطلبات•

البيئيةالمعوقات•

سبةمتطلبات• الحو

ستهلكات• ستخدميوفرهاالتيوالمعداتالم الم

ت را السلامةاعتبا
جع سلامةالامتثالدليلرا سللجهازيوال سل NextSeqالت NextSeqو1000 ستند2000 علىللحصول)1000000111928رقم(م

سلامة.باعتباراتتتعلقمهمةمعلومات ال

صادر لإضافيةالم ا
سلبجهازيالخاصةالدعمصفحاتتقدم سل NextSeqالت NextSeqو1000 نللنظام.إضافيةمصادرIlluminaموقععلى2000 وتتضمّ
ستنداتالمتوافقة،والمنتجاتوالتدريب،البرامج،منتجاتالمصادرتلك جعالتالية.والم ستمرارالدعمصفحاترا حدثعلىللحصولبا الإصدارات.أ

الوصفالمصدر

شاءأداةهوالمخصصالبروتوكولمحدد عدادلطريقةمخصصةشاملةتعليماتلإن شغيلبك،الخاصةالمكتبةإ وت
ستوىلتحسينخياراتمعالتحليل،وطريقةالمعلمات، التفاصيل.م

سلامةالامتثالدليل سللأجهزةوال سل الت
NextSeq NextSeqو1000 2000

ستند )1000000111928رقم(الم

عتباراتحولمعلوماتيقدم سلامةا شغيلية،ال علىعلاماتووضعالامتثالوبياناتالت
الجهاز.

صالامتثالدليل نظامقارئبوحدةالخا
)RFID(الراديوموجاتترددتعريف
ستند )1000000002699رقم(م

ستخدامالهويةتحديدقارئحولمعلوماتيقدم الجهاز،في)RFID(الراديوموجاتبا
شهادات عتباراتالامتثال،و سلامة.وا ال

لجهازوالتخفيفالخواصتعديلدليل
سل سل NextSeqالت 2000و1000
ستند )1000000139235رقم(م

شغيليدوياًوتخفيفهاالمجهزةالمكتباتطبيعةتغيرحولتعليماتيقدم سل،لت سل عدادالت وإ
الاختيارية.PhiXالتحكموحدة

شرعاتدليل سللجهازالمخصصةالم سل الت
NextSeq ستند2000و1000 رقم(م

10000000133551(

ستبدالحولمعلوماتيقدم شرعاتا سلم سل شرعIlluminaشركةت سلبم سل ت
مخصص.
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الوصفالمصدر

سلجهازدليل سل NextSeqالت 1000
ستند2000و رقم(م

1000000109376(

قدّم شغيلحولوتعليماتالجهاز،مكوناتحولعامةنظرةيُ جراءاتالجهاز،ت الصيانةوإ
شاف ستك وإصلاحها.الأخطاءوا

BaseSpaceتعليمات
)help.basespace.illumina.com(

ر ستخدامحولالمعلوماتيوفّ سلمركزا سل المتاحة.التحليلوخيارات™BaseSpaceت

شرمحولاتتجميعدليل ستندالمؤ رقم(الم
1000000041074(

ر ستراتيجياتالتجميعإرشاداتيوفّ شراتوإ المزدوجة.المؤ

سلات سل ستندIlluminaمحولت رقم(م
1000000002694(

ر سلاتقوائميوفّ سل عدادلمجموعاتالمحولبت .Illuminaلدىالمكتبةإ

والتركيبالتوصيل
حديقوم سليمالمعتمدينالخدمةموفريأ خراجالجهاز،بت ساحةوجودمنتأكدالمختبر.مقعدعلىالجهازووضععبوتهامنالمكوناتوإ كافيةم

سليم.قبلبالمختبرومقعد الت

تنبيه

مكن خراجالمعتمدينللعمالفقطيُ شكلٍالجهازمعالتعامليؤديقدنقله.أوتركيبهأوعبوته،منالجهازإ محاذاةعلىالتأثيرإلىخاطئب
بها.الضررإلحاقأوالجهازمكونات

حديقوم عداده.الجهازبتركيبIlluminaممثليأ شبكةموقعأوالبياناتإدارةبنظامالجهازتوصيلعندوإ دبعد،عنال سارتحديدمنتأكّ تخزينم
التركيب.أثناءالبياناتنقلعمليةIlluminaممثليختبرأنيمكنالتركيب.تاريخقبلالبيانات

جلمنبالجهازالخاصةUSBمنافذإلىالوصوليلزم جراءوالتركيب،أ والخدمة.الصيانةإ

تنبيه

صIlluminaممثليقومأنبعد عداده،الجهازبتركيببكالخا مكنالجهاز.بنقلتقملاوإ علىخاطئةبصورةٍالجهازتحريكيؤثرأنيُ
صIlluminaممثلمعفتواصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةوعدمالبصريةالمحاذاة بك.الخا

عاد صندوقأب ومحتوياتهال
سلجهازشحنيتم سل NextSeqالت NextSeqو1000 حد.صندوقفي2000 ستخدموا البابلعرضالأدنىالحدّلتحديدالتاليةالأبعادا

شحن.حاويةمعليتلاءمالمطلوب ال

س الصندوقأبعادالمقيا

سم118الارتفاع  بوصة)46.5( 

سم92العرض  بوصة)36.2( 
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س الصندوقأبعادالمقيا

بوصة)47.2(سم120العمق

رطلاً)511.5( كجم232الوزن

التالية:المكوناتإلىبالإضافةالجهازعلىالصندوقيحتوي

أقدام)8(التيارسلك•

التالية:المكوناتعلىتحتويوالتيالملحقات،مجموعة•

والماوسالمفاتيحلوحة–

المختبرمتطلبات
ر سمهذايوفّ ساحةلإعداداللازمةوالمتطلباتالمواصفاتالق جعالمعلومات،منالمزيدعلىللحصولبك.الخاصةالمختبرم البيئيةالاعتباراترا
.14الصفحةعلى

عاد زأب الجها

س (المثبت)الجهازأبعادالمقيا

سم60الارتفاع بوصة)23.6( 

سم60العرض  بوصة)23.6( 

سم65العمق  بوصة)25.6( 

 أرطال)310.9( كجم141الوزن

ستند صدار1000000109378رقمالم 04ARAإ

لاستخدام لفيل ط.البحثيالمجا خصصغيرفق لاستخداممُ لإجراءاتفيل صية.ا التشخي

8

سلجهازموقعإعداددليل سل NextSeqالت 2000و1000



ت طلبا عيينمت الموضعت
سمحموضعفيالجهازضع سبة،بالتهويةلهي جراءإمكانيةويتيحالطاقة،مأخذإلىوالوصولالمنا للجهاز.الصيانةإ

سرعة.الكهربيالتيارمأخذمنالطاقةسلكفصلللموظفينيمكنبحيثالجهازضع• ب

حةتجب• ستندةالموضوعةالمتعددةالأجهزةإزا جانب.كلمنبوصة)24(سم61عنيقللابمابعضهاإلىم

ساخنالعادمهواءأنمنتأكد• الجهاز.هواءمدخلفيينطلقلاال

الجهازإلىالوصولويمكنيدورأنللهواءيمكنحتىعوائق،أيوجودوعدمالجوانبجميعمنإليهالوصوليمكنالجهازأنمنتأكد•
سهولة.وصيانته ب

ساحةوجودمنتأكد• المفاتيح.للوحةالجهازأمامكافيةم

حرص• بوصة).12(سم30.5بعمقالجهازفوقموجودةأرففأيتكونأنعلىا

سافةالأدنىالحدالوصول الخلوصلم

سافةاتركالجوانب سم50.8عنتقللام الجهاز.جوانبجميعمن بوصة)20( 

سافةاتركالخلفيةالجهة سم11.4عنتقللام الجهاز.خلف بوصات)4.5( 

سافةاتركالعلويةالجهة سم61عنتقللام على بوصة)24(  الجهاز.أ

تنبيه

مكن ممثلمعفتواصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذاالبيانات.صحةوعدمالبصريةالمحاذاةعلىخاطئةبصورةٍالجهازتحريكيؤثرأنيُ
Illuminaص بك.الخا

ت رشادا رمقعدإ المختب
ن للتحريك.قابلمقعدعلىالجهازعزليجبالاهتزاز.مصادرعنبعيدًاقويةمختبرمنضدةعلىالجهازضعدقيقة.ضوئيةعناصرالجهازيتضمّ

شملولا ساتت الكبلات.لإدارةالمطلوبةسم10-5القيا

العجلاتالعمقالارتفاعالعرض

سم122 سم91.4بوصة)48(  سم76.2بوصة)36(  ختياري بوصة)30(  ا

سبة شمالية،أمريكالعملاءبالن ستخدامIlluminaتوصيال Bench-Tekالتالية:المختبرمقاعدبا Solutions)www.bench-tek.com،(
.BT40CR-3048BS-PSالجزء رقم 
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ت رشادا زإ زا لاهت ا
ستوىعلىحافظ صالاهتزازم بقوةأوكتافموجاتتردداتمن⅓لكلميكرون/ثانية50بمقدارأقل-أو-VC-Aمعيارعندالمختبربأرضيةالخا

ستوىهذايعدهرتز.8-80 سبةمثالياًالم س)(خطالأيزومعيارتتجاوزلاللمختبرات.بالن سا شغيللغرفةالأ من⅓لكلميكرون/ثانية100بمقدارالت
هرتز.80-8بقوةأوكتافموجاتترددات

شغيلأثناء سل،ت سل ستخدمالت نالاهتزازاتلتقليلالتاليةالممارساتأفضلا مثالي:أداءوضما

ثابت.مختبرمقعدعلىالجهازضع•

ستهلكاتأوالمفاتيح،لوحاتتضعلا• ستخدمة،الم شياءمنغيرهاأوالم الجهاز.فوقالأ

شغيل.لغرفةالأيزومعيارتتجاوزاهتزازاتمصادربجوارالجهازبتركيبتقملا• المثال:سبيلعلىالت

جهزةوالمضخات،المحركات،– ختباروأ جهزةالاهتزاز،ا ختباروأ المختبر.فيالثقيلالهواءوتدفقاتالتقطير،ا

جهزة)،HVAC(والتكييفوالتهويةالتدفئةمراوحفوقالموجودةالأرضيات– شرة.تحتهاأوالهليكوبترطائراتومهابطالتحكم،وأ مبا

عمال– سهالطابقفيالإصلاحأوالبناءأ الجهاز.بهيوجدالذينف

شاةمرورحركةذاتمناطق– عالية.م

ستخدم• شةفقطا ستخدملاالجهاز.معللتعاملوالماوسالمفاتيح،ولوحةاللمس،شا شرالتأثيرت سطحعلىالمبا شغيل.أثناءالجهازأ الت

رإعداد تالمختب تسلسلةتفاعللإجراءا را البوليمي
ساليببعضتتطلب سلةتفاعلعمليةالمكتبةتجهيزأ ).PCR(البوليميراتسل

شئ جراءاتأن سلةتفاعلمنتجتلوثلتجنبالمخصصةوالمناطقبالمختبرخاصةإ مكنالمختبر.فيالعملبدءقبلالبوليميراتسل سببأنيُ منتجاتتت
سلةتفاعل شفة،الموادتلوّثفي)PCR(البوليميراتسل شغيلعملياتتأخيرإلىبالإضافةوالعينات،والأجهزة،الكا سببالعاديةالت حدوثفيوالت
دقيقة.غيرنتائج

لمامناطق عدهوماالتسلسليالبلمرةتفاعلقب ب

شارلتجنبالتاليةالتوجيهاتاتبع التلوث.انت

شاءقم• سليالبلمرةتفاعلقبلمامنطقةبإن سل سلي.البلمرةتفاعلقبلمالعملياتالت سل الت

شاءقم• سليالبلمرةتفاعلبعدمامنطقةبإن سل سلي.البلمرةتفاعلمنتجاتلمعالجةالت سل الت

ستخدملا• سهالحوضت سيلنف سليالبلمرةتفاعلقبلماموادلغ سل سلي.البلمرةتفاعلبعدوماالت سل الت

ستخدملا• سهالمياهتنقيةنظامت سليالبلمرةتفاعلقبلمالمناطقنف سل سلي.البلمرةتفاعلبعدوماالت سل الت

ستخدمةالمواردبتخزينقم• جلمنالم سليالبلمرةتفاعلقبلمابروتوكولاتأ سل سلي.البلمرةتفاعلقبلمامنطقةفيالت سل مامنطقةإلىانقلهاالت
سليالبلمرةتفاعلبعد سل الحاجة.حسبالت

تتخصيص ردالمعدا والموا

شاركلا• سلةتفاعلقبلماعملياتبينوالمواردالمعداتت لكلوالمواردالمعداتمنمنفصلةمجموعةخصصبعده.وماالبوليميراتسل
منطقة.

شاءقم• ستهلكاتمخصصةتخزينمناطقبإن ستخدمةللم منطقة.كلفيالم
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تتخزين كا المطلوبةالتسلسلمستهل

ستهلكةالمادة الأبعادالتخزينحرارةدرجةالكميةالم

شة سم12.7×سم17.8×سم29.2مئويةدرجة15-إلى25-من1خرطو
بوصات)5×بوصات7×بوصة11.5(

8إلىمئويتيندرجتينمن1التدفق*خلية
مئويةدرجات

سم1.9×سم12.7×سم21.6
بوصة)0.75×بوصات5×بوصات8.5(

عادةمحلول RSBالمخففالتعليقإ
Tween 20محلولمع

سم)5×سم6.6×سم4مئويةدرجة15-إلى25-من1
بوصة)2×بوصة2.6×بوصة1.6(

المجموعةمكونات1الجدول 

شحن*يتم الغرفةحرارةدرجةفيال

الكهربائيةالمتطلبات
ت صفا طاقةموا ال

المواصفاتالنوع

 هرتز50/60@مترددتيارفولت240إلى100منالخطيالجهد

أقصىكحدّ وات،750الطاقةمصدرتصنيف

الجهازطاقةمواصفات2الجدول 

المواصفاتالنوع

ستمر،تيارفولت24الخطيالجهد أمبير23م

أقصىكحدّ وات،552الطاقةمصدرتصنيف

الخادمطاقةمواصفات3الجدول 

المقابس
شأتكتوصيليتمأنيجب ستخدامسلكياًمن التالية:المعداتبا

سبة• ستخداميجب—فولت120–100بجهدالمترددالتيارإلىبالن كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير15بتيارمخصصأرضيخطا
سبين. شماليةأمريكامنا ن—ال NEMAالمقبس:واليابا 5-15

سبة• ستخداميجب—فولت240–220بجهدالمترددالتيارإلىبالن كهربيوتأريضجهدوجودمعأمبير10بتيارمخصصأرضيخطا
سبين. الكهرباء.لخطمنظماًالأمرسيتطلب،%10فوقالجهدتذبذبحالةفيمنا
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ريض الواقيالتأ
نالتأريضويعيدالكهربية.الحاويةعبرالواقيبالتأريضخادميتصل إلىالواقيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّ
ستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالواقيالتأريضاتصاليكونأنيجبآمن.مرجع الجهاز.هذاا

طاقةأسلاك ال
IEC 60320الدوليالمعيارمعمتوافقبمقبسمزودًاالجهازيأتي C14،إليها.إرسالهيتمالتيالمنطقةمعمتوافقطاقةسلكمعشحنهويتم

المتردد.التيارمصدرمنالطاقةسلكفصلعندفقطالجهازمنالخطرةالفولتيةإزالةتتم

سلاكأومقابسعلىللحصول شرالمحلية،المعاييرمعيتوافقبمامتكافئةطاقةأ ست Interpowerشركةمثلخارجيةجهةموردا Corporation
(www.interpower.com.(

تنبيه

ستخدملا أبدًا.الطاقةبمصدرالجهازلتوصيلتمديدسلكت

ت صماما ال
ستخدم.قبِلمنللتغييرقابلةغيرصماماتعلىالجهازيحتوي الم
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منقطعغيرطاقةمصدر
شدةينُصح ستخدامب ستخدم.يوفرهالذي)UPS(المنقطعغيرالطاقةمصدربا للاالم سؤوليةIlluminaتتحمّ شغيلعملياتم نتيجةتضررتالتيالت

نإذاعماّالنظربغضّالكهربائيالتيارلانقطاعالتعرّض تياريكونماغالباًلا.أم)UPS(المنقطعةغيرالطاقةمصادربأحدمتصلاًالجهازكا
سيةالمولدات التيار.عودةقبلمعتادأمروجيزةلفترةالكهربائيالتيارانقطاعأنكمامنقطع،غيرالمدعومةالقيا

سرد بالمنطقة.الخاصةالتوصياتالتاليالجدولي

APCمنقطعغيرطاقةمصدرالمواصفات
Smart فولت/أمبير1500

شة شا LCDب فولت100
SMT1500Jرقمجزء

ن) (اليابا

APCمنقطعغيرطاقةمصدر
Smart فولت/أمبير1500

شة شا LCDب فولت120
SMT1500Cرقمجزء

شمالية)(أمريكا ال

APCمنقطعغيرطاقةمصدر
Smart فولت/أمبير1500

شة شا LCDب فولت230
SMT1500ICرقمجزء

(دولياً)

خراجسعةأقصى 1440 وات/1000فولت/أمبير1200 وات/980إ
فولت/أمبير

1500 وات/1000
فولت/أمبير

مترددتيار فولت230مترددتيار فولت120مترددتيار فولت100(الرمزي)الإدخالجهد

 هرتز50/60 هرتز50/60 هرتز50/60الإدخالتردد

NEMAالإدخالوصلة 5-15PNEMA 5-15PIEC-320 C14
Schukoمخططاتبنظام

للمعداتالمطابقةتقييم
7رقمومكوناتهاالكهربائية

)EU1-16P(
BS1363Aالبريطاني

الأبعاد
عمق)×عرض×(ارتفاع

×سم17.2×سم22.5
سم43.9

×سم17.1×سم21.9
سم43.9

×بوصة6.7×بوصة8.6(
بوصة)17.3

×سم17.1×سم21.9
سم43.9

كجم24.1رطلاً)54.2(كجم24.6كجم26الوزن

شغيلوقت النموذجيالت
وات)500(

دقيقة23دقيقة23دقيقة23

شارالمناطقخارجللمرافقالمحليةالمعاييرمعيتوافقبمامكافئ)UPS(منقطعغيرطاقةمصدرعلىللحصول شرإليها،الم ست لجهةتابعاًموردًاا
).Interpower)www.interpower.comشركةمثلخارجية
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البيئيةالاعتبارات
المواصفاتالعنصر

حرصالحرارةدرجة عدّمئوية.درجة30إلىمئويةدرجة15منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىا هذهالحرارةدرجةتُ
شغيلحرارةدرجةهي حرصللجهاز.الت أثناءمئوية°2±منأكثرالمحيطةالحرارةدرجةتختلفألاعلىوا

الاستخدام.
عد سابلخادمحرارةدرجةأقصىتُ مئوية.درجة40هيالح

حرصالرطوبة سبيةالرطوبةتكونأنعلىا .%80و20بينالمتكاثفةغيرالن

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعالارتفاع

لالهواءجودة خليةبيئةفيالجهازشغِّ ستوىتوافقمعدا سيماتنظافةم (هواء9الفئةمن1-14644أيزومعالهواءج
حفظأفضل.أوالعادية/المعمل)،الغرفة الغبار.مصادرعنبعيدًاالجهازا

خليللاستخدام فقط.الدا

شرالتهوية ست سما خراجمواصفاتعلىبناءًالتهويةمتطلباتلمعرفةلديكالمرافقق للجهاز.الحرارةإ

ستمرالاهتزازمنبالحدّقمالاهتزاز ستوىوفقاًالمعمللأرضيةالم شغيلععمليةخلالالمكتب.أيزولم سل،ت سل الت
حرص شغيلغرفةقيودتجاوزعدمعلىا ببالأيزو.الخاصةالت عةالاضطراباتأوالصدماتتجنّ المتقطّ
الجهاز.منبالقرب

رةإخراج الحرا
الحراريالإخراجالمحددةالطاقة

ساعةحراريةوحدة2560واط750 أقصىكحدبريطانية/ال
ساعةحراريةوحدة1700 سطفيبريطانية/ال المتو

ضاءإخراج ضو ال
خراج الضوضاءإ

سيبل) (دي
سافة الجهازمنالم

سيبل70≤  أقدام)3.3( متر1دي

سيقع سيبل70≤قيا ستوىنطاقضمندي سافةعلىالعاديةالمحادثةم حدمترحواليم أقدام).3.3(وا
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عتبارات شبكةا ال
مم سلجهازصُ سل NextSeqالت NextSeqو1000 حدىمعللاستخدام2000 شبكاتإ نإذاعماالنظربغض،ال عملياتتوصيلتمقدكا

شغيل سلبمركزالت سل جراؤهاتمأمBaseSpaceت شغيلوضعفيإ NextSeqفيالتحكمكمبيوتريقوم.اليدويالت شغيل1000/2000 بت
CentOSتمكينمعSELinux.يدعملاNextSeq شفير.تمكين1000/2000 الت

جراءيتطلب شغيلعمليةإ شبكةاتصالاًاليدويالوضعفيت شغيلعمليةبياناتلنقلبال شبكة.تخزينموقعإلىالت شغيلبياناتبحفظتقملالذاال علىالت
سلجهازعلىالمحليالصلبالقرص سل NextSeqالت NextSeqو1000 عد.2000 جلمنمصمماًالصلبالأقراصمحركويُ جراءأ إ
تلقائياً.البياناتنقلقبلالمؤقتالتخزين

التالية:للعملياتمطلوباًبالإنترنتالاتصاليعد

سلبمركزاتصل• سل .IlluminaلدىBaseSpaceالت

ستباقيIlluminaلدعمالجهازأداءبياناتتحميل• جعالا ستباقيةالتقنيةالمذكرة(را ستندIlluminaمنالا ).1000000052503رقم(الم

ختياري]• ساعدة[ا عدعنالم شركةالفنيالدعممنبُ .Illuminaل

صالات الشبكةات
شبكةاتصاللتثبيتالتاليةالتوصياتاتبع وتهيئته:ال

ستخدم• سرعةمخصصاًاتصالاًا صالمحليةالبياناتإدارةونظامالجهازبينجيجابت1ب جراءيمكنبك.الخا شرةالاتصالهذاإ خلالمنأومبا
حد شبكةمفاتيحأ دارة.ال المُ

للاتصال:المطلوبالتردديالنطاق•

صللإنترانتترددينطاقعرض• سرعةبالجهازالخا المحلي.للتخزينميجابايت/ثانية200ب

صللإنترنتالتردديالنطاقمنالأدنىالحد• NextSeqالتحكمبرنامجتنزيللدعمميجابت/ثانية5بالجهازالخا 1000/2000
DRAGENو Workflowsللإنترنتترددينطاقعرضتوفيرويلزمساعات.6بعدالتنزيلمهلةتنتهيجيجابايت).15(حوالي

ص سرعةبالجهازالخا حدة.ساعةغضونفيالتنزيللدعمبايت/ثانيةميجا35ب وا

صللإنترنتالتردديالنطاقعرض• سرعةبالجهازالخا سحابيللتخزينميجابت/ثانية10ب صال سلبمركزالخا سل (بماBaseSpaceت
Illuminaدعمذلكفي Proactive Support.(

صللإنترنتترددينطاقعرض• سرعةبالجهازالخا شغيللمراقبةميجابت/الثانية5ب Illuminaأوالت Proactive Supportالدعم)
ستباقي شركةالا فقط.)Illuminaل

المفاتيح.إدارةيجب•

شبكةمعداتحافةوحتىالإنترانتلدىيكونأنيجب• ثانية.لكلجيجابت1يبلغللتقنينأدنىحدالمفاتيحمثلالمحليةال

حسب• سعةا شبكة.مبدلاتمنمبدّللكلالعمللحملالإجماليةال ؤثرأنيمكنال علىالطابعةمثلالمتصلةالإضافيةوالمعداتالأجهزةعدديُ
القدرة.

عزل• سلالنقلا سل شبكةعبرالأخرىالبياناتنقلعنالمت نإذاال ممكناً.ذلككا

CATفئةمنالكبلاتتكونأنيجب• 5eفضللكنأفضل،فئةمنأو على.أو6الفئةمنتكونأنيُ أ

التركيب.بدءقبلالمطلوبةالكبلاتتوفرمنتأكد•
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الشبكةدعم
تلا شبكةاتصالاتIlluminaتثُبّ قدّمولاال لها.الفنيالدعمتُ

جع شبكةبنيةرا عاةمع،Illuminaنظاممعالمحتملةالتوافقمخاطرلمعرفةال التالية:العواملمرا

سلجهازيقوم—المحتملIPعناوينتعارض• سل NextSeqالت NextSeqو1000 خليةIPعناوينبتعيين2000 نطاقفيعشوائيةدا
سببقدمما،169.254.0.0/16 شلفييت تعارضات.حدوثحالفيالنظامف

سلجهازيمنكلٌّيدعم—IPعنوانتعيين• سل NextSeqالت NextSeqو1000 IPعنوان أوDHCPالبروتوكولIPتعيين2000
الثابت .

صالات رات التحكمكمبيوت

شبكةمنافذالتاليةالجداولتوضح ستخدمالتحكم.كمبيوترومجالاتال عدادعندكمرجعالجداولهذها شبكتك.إ

ت صالا لات الداخليةا

الغرضالقيمةالتوصيل

تعيين نظام
شغيل الت

enp5s0خليةالمكوناتبينالاتصالات التثبيت)بعدتغييرهاأوتكوينهابإجراءتقم(لاالدا

المضيفالمجال
المحلي:*

خر،إلىمحليمضيفمنبالاتصالاتالمتعلقةالمنافذجميع جلمناللازمةآ بينماالاتصالاتأ
العمليات.
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الغرضالقيمةالتوصيل

الفعليالوقتفيالتحليل8081 المنفذ

صالتحكمبرنامج8080 NextSeqبـالخا 1000/2000

سخخدمة29644 )UCS(العالميةالن

ت صالا لات صادرةا ال

الغرضالقيمةالتوصيل

تعيين نظام
شغيل الت

enp2s0سر(المنفذللإنترنتالمفضلالإيثرنتمنفذ الجهاز)منالخلفيالجزءمنإليهالنظرعندالأي

enp6s0شبكةالمتصلالتخزينلجهازالمفضلالإيثرنتمنفذ شبكة تخزين) أوNAS(بال النظرعندالأيمن(المنفذال
الجهاز)منالخلفيالجزءمنإليه

Illuminaتكوين443المنفذ Proactiveسلمركزأو سل BaseSpaceت

Illuminaتكوينبياناتتحميل80 Proactiveسلمركزأو سل BaseSpaceت

البرنامجتحديثات8080

ت لا Illuminaمجا Proactiveز رك BaseSpaceتسلسلوم

سخخدمةمنالوصولإمكانيةالتاليةالمجالاتتوفر سلمركزإلىالعالميةالن سل IlluminaوخدمةBaseSpaceت Proactive.ن بعضتتضمّ
شركةعناوين ستخدم.محددًامجالحقلال }.domain{مع هذاالمخصصالحقلحفظيتمللم

العنوانمثال

سسة domain}.basespace.illumina.com{المتحدةالولاياتمؤ

api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

use1.platform.illumina.com

سسة الاتحاد domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com{الأوروبيمؤ

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

euc1.platform.illumina.com
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العنوانمثال

سسة AUS}domain}.aps2.sh.basespace.illumina.comمؤ

api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-
2.amazonaws.com

aps2.platform.illumina.com

سخة سيةالن للولاياتوالمهنيةالأسا
المتحدة

basespace.illumina.com

api.basespace.illumina.com

basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com

basespace-data-east.s3.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

use1.platform.illumina.com

سخة سيةالن للاتحادوالمهنيةالأسا
الأوروبي

euc1.sh.basespace.illumina.com

api.euc1.sh.basespace.illumina.com

euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

euc1.platform.illumina.com

سخة سيةالن AUSaps2.sh.basespace.illumina.comلـوالمهنيةالأسا

api.aps2.sh.basepace.illumina.com

instruments.sh.basespace.illumina.com

aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-
2.amazonaws.com

aps2.platform.illumina.com

ت كوينا ظامت لن التشغي
ختباريتم جهزةا شحن.قبلللمواصفاتوفقاًعملهامنوالتحققIlluminaأ أوأمنيةمخاطرإلىالإعداداتتغييراتتؤديأنيمكنالتركيب،بعدال

الأداء.فيمخاطر

نالأداءمخاطرمنالتاليةالتهيئةتوصياتتقلل شغيل:بنظامالمتعلقةوالأما الت

حرف،10عنتقللامروركلمةكوّن• ستخدمأ ساتوا حتفظإضافية.إرشاداتعلىللحصولالمحليالمعرفسيا سخةا كلمةمنمدونةبن
المرور.

عتمادببياناتIlluminaتحتفظلا• سجيلا عادةويمكنالعميل.دخولت إلىالوصولخلالمنالمعروفةغيرالمروركلماتتعيينإ
ساب صالجذرح شغيلطريقعنأوبالنظامالخا ستخدموضعفيالت الفردي.الم
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ستعادةIlluminaلممثليمكنلذلك،خلافاً• عداداتا الوقتمنتزيدوقدالنظاممنالبياناتجميعتزيلوالتيالافتراضية،المصنعإ
الصيانة.أوللإصلاحالمطلوب

ستخدمينالحاليةالامتيازاتعلىحافظ• سبقاً.تهيئتهمتمتالذينللم جعلم ستخدمينوا سبقاًتهيئتهمتمتالذينالم الحاجة.حسبمتاحينغيرم

خليةIPعناوينبتعيينالنظاميقوم• ستخدمهاوالتيعشوائية،دا تغييرتمإذاأوهذه،IPعناوينتعديلتمإذاالصلبة.الأجهزةمكوناتمعللتواصلي
خطاءتحدثفقد،IPعناوينتعيينطريقة للوظائف).الكاملالفقدانذلكفي(بماالأجهزةفيأ

مم• شغيلالتحكمكمبيوترصُ سلأنظمةلت سل ستندات،ومعاينةالإلكتروني،البريدرسائلمنوالتحققالويب،تصفحيؤدي.Illuminaت وغيرهاالم
شطةمن سلالمتعلقةغيرالأخرىالأن سل شكلاتحدوثإلىبالت نم والجودة.بالأما

الخدمة
ستخدم NextSeqالتحكمبرنامجي سخخدمة1000/2000 شكلالعالمية.الن ستخدمافتراضي،وب سهاالاعتمادبياناتالخدمةهذهت ستخدمةنف الم
سجيل سلجهازمنكلإلىالدخوللت سل NextSeqالت NextSeqو1000 2000.

ب ركي تت الشبكةأقراصمحركا
شاركلا الجهاز.منمجلداتأوأقراصمحركاتأيت

عد Serverبروتوكولمنكلٌّيُ Message Blockختصارًاالمعروف Commonوبروتوكول)SMB(بـا Internet File System
ختصارًاالمعروف Networkوبروتوكول)CIFS(بـا File Systemختصارًاالمعروف للتركيبالمدعومةالوحيدةالطرق)NFS(بـا
ستمر شبكةأقراصلمحركالم الجهاز.علىال

ت CentOSتحديثا
ستخدم شغيلنظامتحديثاتلتثبيتالتاليةالتعليماتا NextSeqت 1000/2000.

الطرفيةالوحدةباستخدامالتحديثاتتثبيت

نإذا.1 NextSeqالتحكمبرنامجكا Minimizeفحددمفتوحاً،1000/2000 Applicationالتطبيق)(تصغير.

ل.2 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

.(التطبيقات)Applicationsحدد.3

فضلات).Favoritesأدنىيندرجالذيطرفية)(محطةTerminalحدد.4 (المُ

sudoأدخلالمتاحة،والحزمالتحديثاتحولالمتوفرةالمعلوماتلإظهار.5 yum check-updateتحديثمن(التحقق

sudo yum(،حددثمEnter(إدخال).

ل.6 بذلك.مطالبتكعندilmnadminمروركلمةأدخِ

شغيلنظامتحديثاتحزمةبياناتقاعدةحدّث.7 تالت sudoإدخالخلالمنالتحديثاتوثبّ yum updateتحديث)sudo yum(،
.(إدخال)Enterتحديدثمومن

المستخدمواجهةباستخدامالتحديثاتتثبيت

نإذا.1 NextSeqالتحكمبرنامجكا Minimizeفحددمفتوحاً،1000/2000 Applicationالتطبيق)(تصغير.
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ل.2 .ilmnadminإلىالدخولسجِّ

.(التطبيقات)Applicationsحدد.3

سفل.4 Systemأ Toolsحددالنظام)،(أدواتSoftware Updatesالبرنامج)(تحديثات.
سدالأخطاء،تصحيحيمكنهامتاحةتحديثاتأيّقائمةتعرض جديدة.ميزاتوتوفيرالأمنية،الثغراتو

Installحدد.5 Updatesالتحديثات)(تثبيت.

رامج تب رجيةالجها الخا
رالبرنامجIlluminaتدعم فقط.التركيبعندالمتوفّ

ختباريتملم سات،ضدالحمايةوبرنامج،Boxو،Javaو،Chromeبرامجا معتتعارضأنويمكنالأخرى،الخارجيةالجهاتوبرامجالفيرو
ن.الأداء خلالمثال،سبيلعلىوالأما مكنالتحكم.برامجمجموعةعنالناتجالبثّمعRSyncيتدا سببأنيُ خليت سلبياناتإتلاففيالتدا سل الت

وفقدانها.

المستخدمسلوك
شغيلبالجهازالتحكمكمبيوترتصميميتم سلنظاملت سل لمماإضافيةبرامجأيبتثبيتتقملاالأغراض.متعددكمبيوترجهازتعتبرهفلا.Illuminaت

سبابذلك.Illuminaشركةممثليطلب ن،بالجودةتتعلقلأ ستخدملاوالأما البريدرسائلمنالتحققأوالويبتصفحفيالتحكمكمبيوترت
ستنداتمعاينةأوالإلكتروني شاطأيأوالم خرن شطةهذهتؤديفقدضروري.غيرآ البيانات.فقدانأوالأداءتدهورإلىالأن

وتخزينهاالبياناتإخراج
ت طلبا BaseSpaceتسلسللمركزالتخزينمت

سلمركزإلىالبياناتبتحميلIlluminaتوصي سل شغيل،حجمعلىبناءً.BaseSpaceت سلمركزيتطلبالت سل التخزينBaseSpaceت
شغيلعمليةلكلالتاليالتقريبي ستخدامت شفةالموادبا NextSeqلـالكا 1000/2000 P2.

BCLBAMCRAMFASTQالقراءةطول

بايتجيجا75بايتجيجا15بايتجيجا50بايتجيجا20قاعدياًزوجا50ً×2

بايتجيجا150بايتجيجا30بايتجيجا75بايتجيجا40قاعديزوج100×2

بايتجيجا300بايتجيجا60بايتجيجا150جيجابايت55قاعدياًزوجا150ً×2

المستخدميوفرهاالتيوالمعداتالمستهلكات
ستخدم ستهلكاتتُ NextSeqجهازفيالتاليةوالمعداتالم جعالمعلومات،منلمزيدٍ.1000/2000 سلجهازدليلرا سل NextSeqالت 1000

ستند2000و .)1000000109376رقم(الم
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ت كا التسلسلمستهل
ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

منالخاليةالقفازات
ساحيق والقابلةالم
حدةمرةللاستعمال وا

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

شفةالمواد لـالكا
NextSeq

1000/2000 P2)v3(

Illumina:
دورة)100(20046811رقمالكتالوج
دورة)200(20046812رقمالكتالوج
دورة)300(20046813رقمالكتالوج

شةتوفر شفخرطو شغيللعمليةالتدفقوخليةالكا ت
حدة عادةومحلولوا صالمخففالتعليقإ بـالخا

NextSeq شغيللعملية20توينمع1000/2000 ت
حدة. وا

شفمجموعة الكا
NextSeq 2000 P3

Illumina
دورة)50(20046810رقمكتالوج
دورة)100(20040559رقمكتالوج
دورة)200(20040560رقمكتالوج
دورة)300(20040561رقمكتالوج

ر شةيوفّ شف،خرطو عادةومحلولالتدفق،وخليةالكا إ
NextSeqلجهازRSBالمخففالتعليق

Tweenمحلولمع1000/2000 لعملية20
شغيل NextSeqمعمتوافقالمفردة.الت فقط.2000

Fisherمللي1.5دقيقة،أنابيب Scientific،14رقمكتالوج-
ذاتالأنابيبمنيعادلهماأو،222-158

المنخفضالموادترابطخاصية

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيف

10الماصة،أطراف
ميكرولترات

المكتبات.تخفيفالعامالمختبرمورد

20الماصة،أطراف
ميكرولترًا

وتحميلها.المكتباتتخفيفالعامالمختبرمورد

200الماصة،أطراف
ميكرولتر

المكتبات.تخفيفالعامالمختبرمورد

1000الماصة،أطراف
ميكرولتر

المكتبة.لخزانةالمعدنيةالرقاقةثقبالعامالمختبرمورد

عادةمحلول التعليقإ
صالمخفف بـالخا

NextSeq
توينمع1000/2000

20

الموادمجموعاتبتوفيرIlluminaقامت
شفة NextSeqلـالكا 1000/2000

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيف

ختياري] PhiX[ا
Control v3

Illumina،رقمكتالوجFC-110-3001جراء شغيلعمليةإ PhiXفيالزيادةأوفقطPhiXت
control.

ختياري] شف[ا المنا
الورقية

شةتجفيفالعامالمختبرمورد مياه.حمامفيوضعهابعدالخرطو
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ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

ختياري] شرعات[ا المُ
NextSeqلـالمخصصة

1000/2000

Illumina

شرعات20046116رقمكتالوج شر)(مُ المؤ

شرعات20046117رقمكتالوج القراءة)(مُ

شرعات20046115رقمكتالوج القراءة(مُ
شر) والمؤ

شرعاتلتوفير شرعاتالمخصصة،القراءةمُ شرومُ المؤ
.BP14و،HP21و،HT1المخصصة

ت كا صيانةالمستهل لل

ستهلكةالمادة الغرضالموردالم

ساحيقمنالخاليةالقفازات والقابلةالم
حدةمرةللاستعمال وا

العام.الغرضالعامالمختبرمورد

ستبدال سلجهازهواءمرشحا سل الت
NextSeq 1000/2000*

Illumina،ستبدال20029759رقمكتالوج حا رشّ شهر.ستةكلالهواءمُ أ

االجهازيكونلاعندمااحتياطي.وآخرمركبواحدبجهازويزودالجهازشحن*يتم شمولً ستخدم.قبلمنالبدائلتوفيريتمبالضمان،م العبوةفيالجهازأبقِالم
الاستخدام.حتى

ت المعدا
الغرضمصدرعنصر

-إلىمئويةدرجة25-منالتجميد،حجرة
مئويةدرجة15

شة.تخزينالعامالمختبرمورد الخرطو

جراءحتىجانباًالمكتباتضعالعامالمختبرموردثلجدلو سل.إ سل الت

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولترات10ماصة،

وتحميلالتحميلتركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولترًا20ماصة،
شة.فيالمكتبات الخرطو

التحميل.تركيزإلىالمكتباتتخفيفالعامالمختبرموردميكرولتر200ماصة،

درجات8إلىمئويةدرجة2منثلاجة،
مئوية

شة.إذابةأوالتدفقخليةتخزينالعامالمختبرمورد الخرطو
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الغرضمصدرعنصر

ختياري] حد[ا التيالتاليةالمياهحماماتأ
مكن ميُ حمامأوحرارتهادرجةفيالتحكّ

ساويها 25عندبهاالاحتفاظيمكنهوالذيي
مئوية:درجة

•Thermo Scientific
Precisionسعةموزعمياه حمام ب

لترًا35
•SHEL LABرقمياًموزعمياهحمام

سعة لترًا22ب

•Thermo Fisher Scientific،
TSCIR35رقمالكتالوج

•Shel Lab،رقمكتالوجSWBC22

شة.إذابة الخرطو
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الفنيةالمساعدة
ساعدة سؤولياتصلالفنية،للم .Illuminaشركةلدىالفنيالدعمبم

www.illumina.comالإلكتروني:الموقع
techsupport@illumina.comالإلكتروني:البريدعنوان

Illuminaشركةلدىالفنيالدعممسؤوليهواتفأرقام

دولياًالمجانيالرقمالمنطقة

سبانيا +41789991134+14330080034إ

ستراليا +688775180061أ

+5611878945+8301828045الدنمارك

سويد +50619671846+00883979246ال

+583506640086الصين

+18001651079863الفلبين

+567738038949+494010180049ألمانيا

+719773052044+601901280044المتحدةالمملكة

+9396932147+8361680047النرويج

سا +9286540143+80000624943النم

+800650037591الهند

+45662028581+45668098001المتحدةالولايات

ن +5011111080081اليابا

سيا 0078036510048إندوني

+05066951 353+9366081800353أيرلندا

+23600375939+80098551339إيطاليا

+7329400332+1607780032بلجيكا

+304011180066تايلاند

+066517528886الصينتايوان،

74557928001سنغافورة

سرا +00005805641+44220080041سوي

سا +46047770133+93211005833فرن
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دولياًالمجانيالرقمالمنطقة

+011074799358+363918800358فنلندا

+5263120684فيتنام

+45668098001كندا

+53002348082الجنوبيةكوريا

+678980180060ماليزيا

+65045180064نيوزيلندا

+29607132031+249302280031هولندا

+230960800852الصينكونج،هونج

سلامةبياناتورق .support.illumina.com/sds.htmlالرابطعلىIlluminaشركةموقععلىمتوفرة—)SDS(ال

ستندات .support.illumina.comخلالمنللتنزيلمتوفرة—المنتجم
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Illumina
5200Illumina Way

San Diego , Califo rnia 92122 U. S. A.
+1. 800. 809.ILMN)4566(
+1. 858. 202. شمالية)أمريكا(خارج4566 ال

tech suppo rt@illumina. co m
www. illumina. co m
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